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Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o'o.
32-650 Kęty, ut. Św. M. Kolbe 25 a

LABORATORIUM
32-650 Kęty, ul. Słowackiego 37

AB 1097

Klient:

Cel badania:
ldentyfikacja zlecenia:

Miejski Zakład WodaciągÓw i Kanalizacji sp. z a.o.
ul. Św. M. KoIbe,32-65a KęĘ
ocena zgodnoŚci wynikÓw badań z aktualnymiwymaganiami yawnymi
harmonogram badań z dn. a9.11.2015 r. (zaĘcznik nr 10)

Kęty, dn. 15.04'2016 r.

sPRAWozDANlE z BADAŃ nn 33/20{6

lnne istotne informacje na
temat obiektu badań Stan próbkiw chwili pzyjęcia prawidłowy.

ZaĘcznik:
Protokoł z pobierania próbki osadów ściekowych nr 12l2a16

Rozdzielnik:

Egz.nrl-klient
Egz. Nr 2- ala

1 - w przypadku próbki dostarczonej przez klierńa dane pochodząod zleceniodawcy

Wyniki badań odnosząsię wyłącznie do badanej prÓbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie moŻe być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Klient ma prawo do złoŻenia skargi w ciągu 14 dni od daty otzymania sprawozdania.

obiekt badań osad po wirówce z wapnem z Oczyszczalni ścieków w Kętach

Rodzaj próbkil próbka złoŻona zmieszana z 30 podprÓbek

Miejsce pobieranial
oczyszczalnia ścieków Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o.
ul. Słowackiego 37, 32-650 Kęty
Punkt pobierania: miejsce składowania osadu ściekowego

Data pobierania próbkil 04.04.2016 r. godz. 740 - 810

Data przyjęcia próbki 04.04.2016 r.

Próbkę pobrał Pracownik Laboratońum Miejskiego Zalładu Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o.

Metoda pobierania PNI-ISO 5667-13:2011 A

Numer próbki o1161132 Data wykonania badań 04.04.2016 r. - 15.04.2016 r.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 33/20{6

L.p. Badana wielkość Jednostka Wynik badania / NiepewnoŚć2 Metodyka

1 pH 12,2ż 1,1 PN-EN 12176:2004

2 Sucha masa A o/o 19,2 ! 1,9 PN-EN 12879:2004

3 Substancje organiczne A oń 55,8 r 5,6 PN-EN 12879:2004

Ą ZawańoŚć fosforu ogólnego A o/o S.ffi. 1,48 ź 0,33 PN-EN 14672:2A06
PĄ'-Ę'v rso 687 8' 20a6 +Ap1 :20 1 0+ Ap2:20 1 0

5
ZawartoŚć azotu ogólnego
Kjeldahla A 7o s,m 5'23 ż 1'2 PN-EN 13342:20A2

6 ZawańoŚćazotuamonowego A 7o s,m. 0'47 ź als PB/26 edycja 1 z dn. 16.01 .2013 r.

P /-JSO ffi64:2002

7 Wapń (Ca) P o/o S.tTl. 17,5 r 3,5 PN-EN/SO 1't885:20A9
KJ-l-5.+174 wersja 07 z dnia 16"01.2015

I Magnez (Mg) P Yo s.m. 0,44 r 0,09 PN-ENISO 11885:2009
KJ-l-5,+174 wersja 07 z dnia 16.01 .2015

I Kadm (Cd) P mg/kg
s.m.

1,33 r 0,27 PN-ENtSO 11885:2009
KJ-l-5,+174 wersja 07 z dnia 16.A1 .201 5 (E)

10 MiedŹ (Cu) P mg&g
s.m.

179 ż 36 P$-ENISO 11885:2A09
KJ-t-5-+174 wersja 07 z dnia 16.01 .2A15 E)

11 Nikiel(Ni) P mg/kg
s.m.

11,3 ! 2,3 P,,V-EN /SO 11885:2009
KJ-l-5.+174weĘa o7 z dnia 16.01.2015 {E)

12 ołów (Pb) P mg/kg
s.m.

26,9 ! 5,4 PN-EN/SO 11885:2009
KJ-l-5-+174weĘa 07 z dnia 16.u-2a15 @)

13 Cynk (Zn) P mg/kg
s.m.

572 ż 115 PiV-Et\t rSO 1 t 885 :2009
KJ-,-5'+174weĘa 07 z dnia 16.01.2a15 f}

14 Rtęć (Hg) P mg/kg
s.m.

0'27 ź 0,06 KJ-t-s.+36
wersja A4 z dnia 02-A4.2O15 (NR)

15 Chrom (Cr) P mg/kg
s_m.

14,2!2,9 PN-E / /SO 11885:2A09
KJ-l-5-+174weĘa 07 z dnia 16.01.2015 (E)

16 Obecność specyficznego DNA
Salmonella sp. P

w25g
próbki nie stwierdzono KJ-t-5.+63M

wersja O3 z dnia 25-02.2015 (NR)

17 ObecnoŚć Salmonella sp' P w25g
prÓbki

nie badano3 Pil-EA/lSO 6579:2003

18
Liczba Ascańs sp., Trichuńs sp.,
Toxocara sp. P

Liczba/kg
s.m.

0 KJ-t-5.+59M
wersja 02 z dnia 25-02.2015

NR - metoĘka badania inna niŻ wskazana w mającym zastosowanie.przepisie prawa' Dowody większej dokfadności ilub równowaŻności
zastosowanej metody dastępne sąw Laboratarium {art. 12 usł. 2 PoS, Dz'U' 2013, poz. 1232 z póżń. zm.), E-badania Wkonane w ramach
,,Listy badań prowadzonych w ramach Zakresu elastycznego"
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Opiniaa:

Na podstawie uzyskanych wyników badań osadu stwierdza się, ze badany osad ściekowy moze byĆ
stosowany:
- w rolnictrrie oraz do rekultywacji

odpadów,
gruntÓw na cele rolne, zgodnie z praktyką przyjęĘ dla tego typu

- do rekultyłacji terenów na cele nierolne,
- przy dostosowaniu gruntów do określonych potzeb wynikających z planów gospodarki odpadami,

planów zagospodarowania pzestzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospoo'arowania
terenu, do upraw roŚlin pzeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych
do spozycia i produkcji kasz,

pzy spełnieniu wymagań określonych w Rozpoządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2a1tr. r.
(Dz. U. 2015, poz.257) oraz w art. 96 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U' żo13, poz.
21 zpÓżn. zm.).

Autoryzował:
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(data i podpis)

2 padana niepewność razszerzonawnika z niepewności standardowej pamnaŻaflej przez współezynnik razszeŻenia k=2, który dla rozkładu
normalnego zapewnia pozłom ufnaści w pnybliżeniu 95"ń- Podana niepewność , dla badań prowadzonych w Laboratorium Miejskiego

^ 
Zakfadu Wodociągów i Kanalizacji sp- z o.a., uwzg!ędnia etap pobierania pńbki.

"'- nieobecność specyficznego DNA Salmonella sp. jest równoważna nieobecności salmonella sp. w badanej próbce
a 
- opinia nieakredytowana

A - metada badań/pobierania próbki abjęta zakresem akredytacji AB 1097
P - badanie wykonane przez podwykanawcę - Laborafor'Um scs Polska Sp. z o'o. (AB 1232) i objęte zakresem akredytacji.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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